
1. FINALIDADE:  
O Ágar CLED Renylab é um meio de cultura 
usado para isolamento e quantifi cação de mi-
crorganismos presentes em amostras de urina. 
Este meio suporta o crescimento de agentes 
patogênicos e contaminantes urinários, mas a 
defi ciência de eletrólitos inibe o véu de cepas 
de Proteus.

8. PROCEDIMENTO TÉCNICO:
• Retirar as placas a serem utilizadas do re-

frigerador e aguardar até que as mesmas 
alcancem a temperatura ambiente;

• Estriar a superfície do meio, usando a téc-
nica de semeadura para isolamento; 

• Incubar a 35ºC por 24 horas.

12. LIMITAÇÕES DO MÉTODO:
• Fatores que podem ocasionar contagem bai-

xa em urinas infectadas incluem: rápido fl uxo 
urinário, tratamento com antimicrobianos, pH 
urinário menor que 5, gravidade específi ca 
menor que 1.003.

• A utilização de corantes na formulação pode 
acarretar leve foto sensibilidade, recomenda-
-se proteger o produto da incidência direta 
da luz.

• Meios de cultura apresentam grande quan-
tidade de água em sua formulação, deste 
modo, variações de temperatura devem oca-
sionar a condensação e, consequentemente, 
o acúmulo de água na placa. O cuidado com 
o acondicionamento e exposição do meio a 
estas variações de temperatura são funda-
mentais para a manutenção da qualidade do 
produto.

• Algumas variações de coloração na colônia, 
morfologia ou tamanho podem ocorrer, devi-
do a características únicas da cepa analisada.

• Inóculos com excesso de carga bacteriana 
podem interferir na avaliação de resultados.

• Resultados falso negativos podem ocorrer 
por técnica de coleta inadequada, armazena-
mento e transporte inadequados da amostra, 
tempo de incubação insufi ciente, utilização 
da alça não resfriada após a fl ambagem.

• Resultados falso positivos podem ocorrer por 
erro na conservação do material, técnica de 
assepsia inadequada, tempo de incubação 
excessivo, contaminação cruzada, utilização 
de produto vencido, contaminado ou em 
condições inadequadas. 

2. PRINCÍPIO DO MÉTODO
O desenvolvimento de um novo meio de cultura 
sólido que previna o véu de Proteus através da 
restrição de eletrólitos foi reportado por Sandy 
em 1960. Mackey e Sandy modifi caram o meio 
utilizado para cultura de urina substituindo 
lactose e sacarose por manitol e aumentado a 
concentração de azul de bromotimol e ágar. A 
formulação foi novamente modifi cada poste-
riormente com adição de cistina e retirada da 
sacarose, sendo denominado Cystine Lactose 
Electrolyte Defi cient médium (CLED). 
As peptonas presentes na formulação fornecem 
aminoácidos essenciais, substancias nitrogena-
das e peptídeos necessários ao crescimento. 
Extrato de carne fornece vitaminas, carboidra-
tos e compostos nitrogenados. A lactose é uma 
fonte de energia. A cistina aumenta o cresci-
mento de coliformes cistina dependentes. O 
azul de bromotimol é um indicador de pH para 
diferenciar fermentadores de lactose (amare-
los) de não fermentadores. As fontes de eletró-
litos são restritas a fi m de prevenir o véu de 
Proteus. As bactérias podem ser quantifi cadas 
através da inoculação de diluições apropriadas 
da amostra de urina.

3. AMOSTRAS:
Urina. 

4. APRESENTAÇÃO:
Pacote com 10 placas 90x15mm lisas ou bipartidas.

6. ARMAZENAMENTO:
Este produto deve ser armazenado em tem-
peratura de 2 a 80C, imediatamente após seu 
recebimento.
Para fi ns de transporte, este produto pode 
permanecer em temperatura ambiente por até 
72 horas.

7. PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:
• Produto para uso diagnóstico “in vitro”;
• A utilização deste produto deve ser de exclu-

sividade de profi ssionais capacitados;
• Na presença de aparecimento de quaisquer 

9. MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO 
FORNECIDOS:

• Estufa bacteriológica;
• Swab;
• Alça bacteriológica.

OBSERVAÇÕES:
• Organismos que fermentam lactose baixam 

o pH e mudam a cor do meio de verde para 
amarelo, podendo assim verifi car se o mi-
crorganismo é lactose negativa ou positiva; 

• Espécies de Shigella não crescem em meios 
defi cientes em eletrólitos.

10. PROCEDIMENTO TÉCNICO:
• Retirar as placas a serem utilizadas do re-

frigerador e aguardar até que as mesmas 
alcancem a temperatura ambiente;

• Usando alça de platina fl ambada e resfria-
da, espalhar a amostra sobre a superfície 
da placa conforme técnica adequada de 
semeadura quantitativa;

• Incubar a 35ºC por 24 horas.

11. RESULTADOS ESPERADOS
• Cor original do meio: verde claro. 
• Colônias lactose positiva: cor amarela. 
• Colônias lactose negativa: cor azul.
• Características de crescimento: 

Peptona 
Triptona
Lactose
L-cistina
Azul de bromotimol
Ágar 

Escherichia coli

Enterobacter ssp.,     
Klebsiella ssp.

7 gr/L
4 gr/L
10 gr/L
0,128 gr/L
0,02 gr/L
15 gr/L

colônias opacas, amarelas 
com ligeira cor amarelo es-
curo no centro, com cerca 
de 1,25 mm de diâmetro, as 
não fermentadoras de lacto-
se colônias azuis

colônias muito mucosas, cor 
variável de amarelo a branco 
azulado

5. COMPOSIÇÃO:

Ágar Cled  
(cód.1171/1172)

estruturas, que remetam a possível conta-
minação, o produto deve ser imediatamente 
descartado;

• Não utilize produtos com o prazo de validade 
expirado ou com selo de qualidade rompido;

• Antes de descartar o material usado, autocla-
var a 1210C por 15 minutos.

Microrganismo Características 

A- Proteus sp.
B- Escherichia coli

A B

Salmonella ssp., 
Shigella ssp.

Pseudomonas ssp.

Enterococcus faecalis

colônias planas, cor azul

colônias verdes, com 
superfície prateada e 
periferia rugosa

colônias amarelas, com 
cerca de 0,5 mm de 
diâmetro

Staphylococcus aureus

Staphylococcus 
coagulase negativa

Corynebacterium

Lactobacilos

colônias amarelas, com 
cerca de 0,75 mm de 
diâmetro

colônias amarelo palha 
e brancas

colônias pequenas e cinza

colônias pequenas e com 
superfície rugosa



14. CONTROLE DE QUALIDADE:
• A cada lote recebido ou em periodicidade 

estabelecida pelo usuário.
• Positivo: 

Lactose positiva: Escherichia coli 
ATCC 25922: crescimento moderado a 
denso, colônias médias ou grandes amare-
ladas, após 48 horas de incubação. 
Lactose negativa: Proteus vulgaris 
ATCC 8427: crescimento moderado a den-
so, colônias azuis translúcidas. 

• Negativo: ausência de crescimento.

15. GARANTIA DA QUALIDADE:
• A RenyLab obedece o disposto na Lei 

8.078/90 - Código de Defesa do Consu-
midor. Para que o produto apresente seu 
melhor desempenho, é necessário :

• que o usuário conheça e siga rigorosa-
mente o presente procedimento 

• que os equipamentos e demais acessó-
rios necessários estejam em boas con-
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dições de uso, manutenção e limpeza. 
Antes de ser liberado para venda, cada 
lote do produto é submetido a testes 
específicos, que são repetidos periodica-
mente conforme calendário estabelecido 
pela empresa até a data de vencimento. 
Os certificados de análise de cada lote 
podem ser obtidos no site www.renylab.
com.br. Em caso de dúvidas ou quais-
quer problemas de origem técnica, en-
trar em contato com o SAC - Serviço de 
Assessoria ao Cliente através do telefone  
(32) 3331-4489 ou pelo e-mail sac@
renylab.ind.br. Quaisquer problemas 
que inviabilizem uma boa resposta do 
produto, que tenham ocorrido compro-
vadamente por falha da RenyLab serão 
resolvidos sem ônus ao cliente, conforme 
o disposto em lei.


