
1. FINALIDADE:  
Meio nutritivo de uso geral, utilizado para o 
isolamento e cultivo de microrganismos não 
exigentes e exigentes provenientes de amos-
tras clínicas e para a detecção de reações he-
molíticas.

2. PRINCÍPIO DO MÉTODO:
A combinação de caseína e peptonas de soja 
torna o meio altamente nutritivo fornecendo 
nitrogénio orgânico, particularmente aminoáci-
dos e peptídeos de cadeia mais longa. O cloreto 
de sódio mantém o equilíbrio osmótico. Fatores 
de crescimento exclusivos melhoram as reações 
hemolíticas. O sangue de carneiro desfibrinado 
é o sangue que se utiliza mais frequentemente 
para o enriquecimento de meios à base de ágar.

4. APRESENTAÇÃO::
Pacote com 10 placas 90x15 lisas ou bipartidas.

3. AMOSTRAS:
Amostras como secreções uretrais, vaginais ou 
cervicais ou outros materiais clínicos.

6. ARMAZENAMENTO:
Este produto deve ser armazenado em tempe-
ratura de 2 a 80C, imediatamente após seu re-
cebimento.
Para fins de transporte, este produto pode per-
manecer em temperatura ambiente por até 72 
horas.

7. PRECAUÇÕES E CUIDADOS  
    ESPECIAIS:

• Produto para uso diagnóstico “in vitro”;
• A utilização deste produto deve ser de ex-

clusividade de profissionais capacitados;
• Na presença de aparecimento de quaisquer 

estruturas, que remetam a possível conta-
minação, o produto deve ser imediatamen-
te descartado;

• Não utilize produtos com o prazo de vali-
dade expirado ou com selo de qualidade 
rompido;

• Antes de descartar o material usado, auto-
clavar a 1210C por 15 minutos.

11. LIMITAÇÕES DO MÉTODO:
• Lembrar que é um meio rico e crescem vá-

rios tipos de microrganismos.
• Por ser um meio rico, o crescimento a partir 

de materiais biológicos em geral costuma 
ser abundante. Sempre que necessário, 
isolar a colônia em estudo para os proce-
dimentos de identificação, para não correr 
o risco de trabalhar com cepas misturadas.

• O meio não é apropriado para o isolamen-
to e crescimento de Mycobacterium, Legio-
nella, Bordetella e outros microrganismos 
com requisitos nutritivos altamente espe-
cíficos. 

8. MATERIAIS NECESSÁRIOS  
    NÃO FORNECIDOS:

• Estufa bacteriológica;
• Swab;
• Alça bacteriológica.

9. PROCEDIMENTO TÉCNICO:
• Retirar as placas a serem utilizadas do re-

frigerador e aguardar até que as mesmas 

10. RESULTADOS ESPERADOS
• Cor original do meio: vermelho. 
• Beta hemólise: presença de halo transpa-

rente ao redor das colônias semeadas (lise 
total dos eritrócitos). 

• Alfa hemólise: presença de halo esverde-
ado ao redor das colônias semeadas (lise 
parcial dos eritrócitos). 

• Gama hemólise (sem hemólise): ausência 
de halo ao redor das colônias (eritrócitos 
permanecem íntegros).

12. CONTROLE DE QUALIDADE:
A cada lote recebido ou em periodicidade 
estabelecida pelo usuário.

• Hemólise beta hemolítica: Streptococcus 
pyogenes ATCC 19615 ou Staphylococcus 
aureus ATCC 25923. 

• Hemólise alfa hemolítica: Streptococcus do 
grupo viridans ou Streptococcus pneumoniae 
ATCC 6305.

• Hemólise gama (sem hemólise): Enterococcus 
faecalis ATCC 29212 ou Staphylococcus 
epidermidis ATCC 12228. 

13. GARANTIA DA QUALIDADE:
A RenyLab obedece o disposto na Lei 8.078/90 
- Código de Defesa do Consumidor. Para que o 
produto apresente seu melhor desempenho, é 
necessário :

• Que o usuário conheça e siga rigorosamente 
o presente procedimento 

• Que os equipamentos e demais acessórios 
necessários estejam em boas condições de 
uso, manutenção e limpeza.

• Antes de ser liberado para venda, cada lote 
do produto é submetido a testes específicos, 
que são repetidos periodicamente conforme 
calendário estabelecido pela empresa até a 
data de vencimento.

• Os certificados de análise de cada lote podem 
ser obtidos no site www.renylab.com.br. Em 
caso de dúvidas ou quaisquer problemas 
de origem técnica, entrar em contato com o 
SAC Serviço de Assessoria ao Cliente através 
do telefone (32) 3331-4489 ou pelo e-mail 
sac@renylab.ind.br. 

• Quaisquer problemas que inviabilizem 
uma boa resposta do produto, que tenham 
ocorrido comprovadamente por falha da 
RenyLab serão resolvidos sem ônus ao 
cliente, conforme o disposto em lei.

Peptona de caseína
Peptona de soja
Cloreto de sódio
Sangue de carneiro desfibrinado
Ágar 

17,5 gr/L
5 gr/L
5 gr/L
5%
15 gr/L

5. COMPOSIÇÃO:

Ágar Sangue  
(cód.1228/1229/1233/1869)

alcancem a temperatura ambiente;
• Estriar a superfície do meio, usando a técni-

ca de semeadura para isolamento; 
• No final da semeadura, picar o meio com 

a alça para verificar hemólise em profun-
didade;

• Incubar a 35ºC por 18-24 horas.

Escherichia coli

Streptococcus  
agalactiae

Streptococcus  
pneumoniae

Streptococcus  
pyogenes

Enterococcus  
faecalis

Staphylococcus  
aureus

Crescimento bom a excelen-
te. Pode ser beta-hemolítico

Crescimento bom a excelen-
te. Beta-hemólise fraca.

Crescimento bom 
a excelente. Alfa-hemólise

Crescimento bom a  
excelente. Beta-hemólise.

Crescimento bom a 
excelente

Crescimento bom a 
excelente. Beta-hemólise.

Microrganismo Características 

• O número e tipo de espécies bacterianas 
que surgem como agentes infecciosos é 
muito grande. Assim, antes do meio ser 
usado rotineiramente para microrganismos 
raramente isolados ou recentemente des-
cobertos, a sua adequação deve ser testada 
primeiro pelo utilizador, ao cultivar culturas 
puras do organismo em questão. 

• Embora possam ser realizados alguns 
testes de diagnóstico diretamente neste 
meio, é necessária a realização de testes 
bioquímicos para uma completa identifica-
ção e, se indicado, a realização de testes 
imunológicos usando culturas puras. Para 
mais informações, consultar a bibliografia 
apropriada.
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