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Controle de Qualidade 
 

Certificado de análise do Renyhemocult BHI Adulto 
 

Data de Fabricação: 24/03/2020 Lote: 20030389 
Data de validade: 24/03/2022 Embalagem: Frasco Penicilina vidro 45mL 
Quantidade amostrada: 10 frascos Data da amostragem: 24/03/2020 
Número MS: 80002670059 Cód.: 611/3194 

 
Análise Físico-Química 

Ensaio Especificação Resultado 

Descrição Líquido levemente amarelado com odor 
característico. 

Líquido levemente amarelado com 
odor característico. 

Densidade 0,950 a 1,050g/cm3. 1,013g/cm3 
pH 7,4 ± 0,2 7,33 

 
Analise de Desempenho 

Cepas Resultado esperado Resultado 
Streptococcus pneumoniae 

ATCC: 6305 
Crescimento do microrganismo com 

turvação do meio. 
Crescimento do microrganismo com 

turvação do meio. 
Haemophilus influenzae 

ATCC: 10211 
Crescimento do microrganismo com 

turvação do meio. 
Crescimento do microrganismo com 

turvação do meio. 
Staphylococcus aureus 

ATCC: 25923 
Crescimento do microrganismo com 

turvação do meio. 
Crescimento do microrganismo com 

turvação do meio. 
Escherichia coli 
ATCC: 25922 

Crescimento do microrganismo com 
turvação do meio. 

Crescimento do microrganismo com 
turvação do meio. 

Klebsiella pneumoniae 
ATCC: 13883 

Crescimento do microrganismo com 
turvação do meio. 

Crescimento do microrganismo com 
turvação do meio. 

 
Análise da esterilidade 

Ensaio Especificação Resultado 

Esterilidade 
Não deve haver crescimento/turvação no 
meio após 48h de incubação em estufa 

microbiológica. 

Não houve crescimento/turvação no 
meio após 48h de incubação em 

estufa microbiológica. 
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Parecer 

A amostra analisada atende às especificações acima descritas. 
 

Data: 30/03/2020. 
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