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Controle de Qualidade
Meio A3 Modificado

Funcionalidade: O Meio A3 modificado é um produto destinado a coleta e transporte de amostras clinicas que

contenham virus.

Data de fabricacdo: 10/02/2025

Lote: 25020178

Data de validade: 10/02/2026

Apresentacdo: Tubo Criogénico capacidade 5mL

Ndmero MS: 80002670074

Data da amostragem: 10/02/2025

Armazenagem: 2 a 30°C

Andlise Fisico quimica

Teste realizado Especificacdo Resultado
Inspecéo visual Meio de cultura liquido de cor amarelo Meio de cultura liquido de cor amarelo
claro. claro.
pHa?25°C 6,40 £ 0,20 6,50
Analise de Desempenho
Cepas Resultado esperado Resultado
Staphylococcus aureus Crescimento inibido em estufa Crescimento inibido em estufa
ATCC 25923 microbiolégica a 36°C em 72 horas microbioldgica a 36°C em 72 horas
Escherichia coli Crescimento inibido em estufa Crescimento inibido em estufa
ATCC 25922 microbiolégica a 36°C em 72 horas microbioldgica a 36°C em 72 horas
Streptococcus pyogenes Crescimento inibido em estufa Crescimento inibido em estufa
ATCC 19615 microbiolégica a 36°C em 72 horas microbioldgica a 36°C em 72 horas
Candida albicans Crescimento inibido em estufa Crescimento inibido em estufa
ATCC 10231 microbiolégica a 36°C em 72 horas microbioldgica a 36°C em 72 horas
Aspergillus niger Crescimento inibido em estufa Crescimento inibido em estufa
ATCC16404 microbiolégica a 36°C em 72 horas microbioldgica a 36°C em 72 horas
Analise da esterilidade
Ensaio Especificacdo Resultado
Esterilidade N&o deve haver crescimento apés 72 h de N&o houve crescimento ap6s 72 h de
incubacdo em estufa microbiolégica incubacdo em estufa microbiolégica
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Parecer

A amostra analisada atende as especificacfes descritas.
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